
 

CAPITOLATO PER LA FORNITUA DI STRUMENTAZIONE PER IL 

SERVIZIO DI FISICA SANITARIA  

 

 REPARTO DI DESTINAZIONE:  

SERVIZIO DI FISICA SANITARIA – ASST SANTI PAOLO E CARLO 

 

 OGGETTO 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 2 sistemi completi per la misura del prodotto dose-area 

(DAP)  occorrenti al Servizio di Fisica Sanitaria – importo base d’asta €  4.500,00   

 

 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA (REQUISITI MINIMI STRUMENTAZIONE) 

 

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato con le seguenti 

caratteristiche: 

n. 2 sistemi completi per la misura del prodotto dose-area per apparecchiature radiologiche 

tradizionali e fluoroscopia 

Lo strumento di misura deve avere le seguenti caratteristiche:  

- misurare il prodotto dose-area (DAP/KAP), prodotto rateo di dose-area (DAP/KAP rate) per le 

energie tipiche dei fasci di radiologia tradizionale e fluoroscopia; 

- possedere area attiva minima di 140x140 mm; 

- possedere una risoluzione pari a 0,01 microGy·m2/s; 

- essere dotato di unità display collegata alla camera DAP per alimentazione e visualizzazione 

delle grandezze dosimetriche misurate con cavo di almeno 5 metri o tramite collegamento 

bluetooth; 

- essere accompagnato da certificato di calibrazione. 

 

 REQUISITI GENERALI DELLA STRUMENTAZIONE 

- La ditta dovrà fornire tutto ciò che risulta necessario per il completo utilizzo della strumentazione e 

per il suo regolare funzionamento; 

- dovrà essere fornita garanzia di almeno 12 mesi; 

- la ditta dovrà fornire la dichiarazione di conformità secondo le norme EN 61326-1 (2013), EN 

61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4. 

  


